
 
平成22 年12 月  

 お客様各位  
広島市中区加古町 12 番 17 号 

株式会社ジェイ・エム・エス 

 

ＪＭＳシリンジポンプＳＰ－５００シリーズ 改修継続に関するお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、2009年3月より弊社シリンジポンプSP-500シリーズにつきまして、リード部（メイン基盤と電

源基盤を結ぶ導線帯）の交換を行う自主改修を継続しております。弊社で把握しておりますお客様にはす

でにご案内と改修作業を終了しておりますが、改修を実施していない機器がありますのでそれらの機器の

『製造番号』をご案内いたします。 

別表に記載しました当該機器をお持ちのお客様がございましたら、下記、お問い合わせ先までお知らせ

の程、よろしくお願い申し上げます。 

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、本改修に関しましては何卒、ご理解ご協力を賜わります様

お願い申し上げます。 

今後とも全社を挙げて一層の品質向上に努める所存でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 
記 

対象医療機器の販売名、承認番号、品番  

 

 

 

 

 

 

 改修継続中の機器の一覧 

別表をご参照ください。 
 

なお、上記①及び③につきましては、すでに保守部品供給を終了しており、当該改修作業は可能でござい

ますが、点検の結果、他の部品の交換が必要となりました際には対応をいたしかねますのであらかじめご

了承の程、お願い申し上げます。 

 

お問い合わせ先   

・東京本社 第１営業部    （TEL：03-6404-0601 FAX：03-6404-0611 ） 

・広島本社 薬事・品質保証部 （TEL：082-243-6023  FAX：082-243-6023 ） 

以上 

（販売名）                 （医療機器承認番号）      （品番） 

① ＪＭＳシリンジポンプＳＰ－５００   20800BZZ00861000      JM-SP500 

② ＪＭＳシリンジポンプＳＰ－５００ｓ  20800BZZ00861000         JM-SP500S 

③ ＪＭＳシリンジポンプＳＰ－５００Ｄ  20800BZZ00861000         JM-SP500D 


